
 

 
Résumé de la révision des modifications apportées à l’équipement – Modification du Dräger DrugTest® 

5000 STK-CA et du micrologiciel associé Dräger DrugTest® 5000 (version 02.04.03)  - novembre 2024 
 
Le Comité des drogues au volant (CDV) a examiné la modification proposée au Dräger DrugTest® 5000 STK-
CA et du micrologiciel associé version 02.04.03 pour le lecteur Dräger DrugTest® 5000.  Voici un résumé 
des modifications :  

 Le boîtier extérieur en plastique de la cassette Dräger DrugTest® 5000 STK-CA a été reconçu afin 
de faciliter son retrait après analyse. 

 Une mise à jour du micrologiciel vers la version 02.04.03 est nécessaire pour permettre la lecture 
du code-barres sur une nouvelle version de la cassette Dräger DrugTest® 5000 STK-CA. Le 
micrologiciel ne modifiera pas la capacité du lecteur Dräger DrugTest® 5000 à lire la version 
actuelle de la cassette Dräger DrugTest® 5000 STK-CA. 

 
Le Comité des drogues au volant a déterminé que la modification proposée à la cassette Dräger DrugTest® 
5000 STK-CA et au micrologiciel associé version 02.04.03 est acceptable pour utilisation avec le lecteur 
Dräger DrugTest® 5000.  Ainsi, un Dräger DrugTest® 5000 et un Dräger DrugTest® 5000 STK-CA, lorsqu'ils 
sont utilisés ensemble, continueraient d'être approuvés aux fins de l'article 320.11 du Code criminel en 
tant que matériel conçu pour détecter la présence d'une drogue dans l'organisme d'une personne. 
 
Le Comité des drogues au volant (CDV) a en outre déterminé ce qui suit :  

 La mise à jour vers la version 02.04.03 du micrologiciel constitue une modification mineure de 
l'équipement qui n'altère pas les autres fonctionnalités de cet équipement. 

 La version 02.04.03 du micrologiciel ne modifie pas le statut du Dräger DrugTest® 5000 en tant 
que matériel de détection des drogues approuvé lorsqu'il est utilisé avec le Dräger DrugTest® 5000 
STK-CA. 

 La version 02.04.03 du micrologiciel n'invalide pas les versions actuelles et antérieures du 
micrologiciel, respectivement 02.03.02 et 02.03.01. 

 
Étant donné que la nouvelle version de la cassette Dräger DrugTest® 5000 STK-CA ne peut pas être utilisée 
avec la version actuelle 02.03.02 du micrologiciel, le CDV recommande que tous les nouveaux lecteurs 
Dräger DrugTest® 5000 soient équipés de la  version 02.04.03 du micrologiciel et que les lecteurs existants 
soient mis à jour avec la version 02.04.03 du micrologiciel avant l'achat des cassettes Drager Drug Test STK-
CA mises à jour.   
 
Veuillez noter que la version du micrologiciel d'un lecteur Dräger DrugTest® 5000 individuel s'affiche sur 
l'écran de l'appareil lorsque le lecteur est mis en marche, et qu'elle est également imprimée avec les 
résultats de chaque test. 


