
 
 
 
 
 

Mise à jour de la Procédure d’évaluaƟon et normes relaƟves au matériel de détecƟon 
des drogues dans le liquide buccal 

 

Mise à jour de l’équipement de dépistage de drogues – Normes et procédures d’évaluaƟon des liquides buccaux,15 mars 2025  
Page 1 de 2 

Le Comité des drogues au volant a mis à jour le document inƟtulé « Procédure d’évaluaƟon et normes relaƟves au 
matériel de détecƟon des drogues dans le liquide buccal ».  Les modificaƟons n'incluent aucune nouvelle exigence 
et n'ont aucune incidence sur le statut d'homologaƟon des équipements de dépistage des drogues actuellement 
homologués. 

Les modificaƟons sont décrites en détail dans le tableau suivant : 

SecƟon  Révision  

Normes relaƟves au matériel de 
détecƟon des drogues – 
DéfiniƟons  

IntégraƟon de la modificaƟon du 13 avril 2018 meƩant à jour la définiƟon de 
« Matériel de détecƟon des drogues ».  

Norme 2 et dans l'ensemble 

Normes 4 et 27 

IntégraƟon de la modificaƟon du 27 juillet 2018 autorisant les tests avec du liquide 
buccal authenƟque.  De plus, dans l'ensemble, suppression des références 
spécifiques au liquide buccal synthéƟque afin de refléter le changement de 
procédure consistant à uƟliser soit du liquide buccal authenƟque, soit du liquide 
buccal synthéƟque. 

En outre, intégraƟon d'une clarificaƟon concernant les tests en laboratoire de 
drogues spécifiques d'intérêt (norme 4) et spécificaƟon du volume requis de liquide 
buccal pour l'analyse (norme 27). 

Ligne directrice générale 4  Suppression de l'obligaƟon de fournir des réacƟfs et des consommables, et 
modificaƟons mineures d'autres formulaƟons. 

 Normes 6 et 8 La plage de température d’entreposage à long terme dans la norme 8 a été modifiée 
pour passer de 15o à 25oC et une exigence a été ajoutée selon laquelle les systèmes 
de prélèvement de liquide buccal doivent être capables de résister à des 
températures hors de la plage de 15oC à 25oC, au minimum, pendant la livraison ou le 
transport.  
 
En outre, dans la norme 6 concernant la plage de températures de foncƟonnement, il 
est exigé que si la plage de température d’entreposage indiquée par le fabricant est 
inférieure à la plage de températures de foncƟonnement requise de 5oC à 35oC, le 
fabricant doit fournir des informaƟons concernant l'exposiƟon à court terme à des 
températures en dehors de la plage de températures d’entreposage indiquée. 

Annexe B Ajout de l'urée et du chlorure de magnésium à la formulaƟon du liquide buccal 
synthéƟque. 

Annexe C  

 

Suppression de l'exigence de soumeƩre 50 disposiƟfs de prélèvement du liquide 
buccal pour chaque lot.  

Ajout de la menƟon que les fabricants doivent contacter le CDV pour lui signaler tout 
problème d'assurance qualité survenant avec tout matériel de détecƟon des drogues 
et que le CDV se réserve le droit de demander et d'examiner les systèmes de 
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prélèvement du liquide buccal et/ou les données d'assurance qualité afin de 
déterminer s'ils peuvent conƟnuer à être uƟlisés. 

Toutes les annexes ; annexe D Chaque annexe a été séparée du document principal et dotée de son propre numéro 
de révision.  

Annexe D – ModificaƟons du matériel de détecƟon des drogues, révision 001, a été 
créée. 

 

Ces modificaƟons entrent en vigueur le 15 mars 2025, dans la révision 002 des Procédure d’évaluaƟon et normes 
relaƟves au matériel de détecƟon des drogues dans le liquide buccal (Annexe A révision 002, Annexe B révision 002, 
Annexe C révision 002 et Annexe D révision 001). 
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